附件2：
参数表及要求
	
[bookmark: _GoBack]1、能与重庆西山   DK-ENT-MS  手术动力装置匹配使用。
2、安全可靠，满足BF型设备需求；
振动小，噪音低，发热量小，工作最高温度＜40℃，握持手柄符合人体力学设计，可高温高压水蒸气消毒；
3、内直排引技术和冷却注水管路设计，直排式设计手柄，吸引、切割、排出为一直线，不易堵塞；
接插方便，柔韧性好；
4、 冷却喷水：单根外喷水冷却冲洗管路；
5、 ▲保修1年以上



