一、项目内容及要求：
1、3D打印机1台及打印材料，用于特发性脊柱侧弯精准外科治疗；
2、预算金额：预算金额5万元（包含3D打印机、打印材料2瓶、1kg/瓶）
3、具体要求以附件1《参数表》为准；
4、响应供应商须要求进行报价：单价报价方式；
5、报价须包含2瓶打印材料（1KG/瓶），后续采购预算上限1100元/瓶；
6、3D打印机参数需求：
	分辨率
	3840*2400

	像素大小
	不低于0.05mm

	波长
	不高于405nm

	光强度
	不高于3mw/cm2

	光源
	UV LED+LCD

	打印尺寸
	192*120*180mm

	打印速度
	10-50mm/h

	公差
	±0.05mm

	层厚度
	0.025/0、05/0/075/0.1mm

	界面
	5寸触摸屏

	连接方式
	[bookmark: _GoBack]Wi-Fi/有线网/U盘

	可用材料
	刚性材料、透明材料、韧性材料、柔性材料、生物相容性材料

	设备认证
	CE，FCC，ROHS，WEEE



7、交付时间：签订合同后2周内到货，并交付于指定地点。
8、要求：满足临床治疗需求，能打印出高精度的医疗模型；支持自动校准功能、确保打印精度和稳定性；操作方式自动智能。 
9、负责该3D打印机的使用培训。
10、质量与服务：质量符合技术参数需求及相关要求，如有质量问题，维修的时限为2周内，如属于回厂维修，最迟3月内完成。（需提供承诺书）
11、3D打印机和打印材料分开报价。
12、 付款方式：验收合格后，凭发票、验收资料于60个工作日内付款。
13、 质保期：至少一年原厂保修。
2、 供应商资格要求：
1、 提供至少一年原厂保修、如有质量问题，响应供应商维修时限为2周内，如需返厂维修，最迟3个月内完成。
2、提供相关原材料的生物相容性三项实验报告，包含：细胞毒性实验、皮肤致敏性实验以及皮肤刺激实验报告。
3、提供3D打印模型相关的二类医疗器械注册证以及3D打印手术导板相关的医疗器械注册证。
4、提供相关脊柱侧弯精准康复案例的治疗案例资料2个或以上。
5、提供3D打印机的使用培训。


申请科室：脊柱外科   刘宝    
归口管理科室意见：

