项目基本需求

一、上下肢主被动评估训练系统
1、主要技术参数：
（1）▲具有主被动训练、主动训练、被动训练、助力训练、等功率等多种训练模式，智能识别训练者状态，切换训练模式。
（2）▲主动训练设备阻力0～20，步距1可调。
（3）训练方式：上肢水平、上肢垂直交叉、上肢垂直平行，下肢正/反转。
（4）显示主动训练对称性监测值,动画/图表切换，进行对称性训练。
（5）被动训练转速1～60转/分，1转/分可调，主动训练转速1～100转/分，启用最大转速保护。
（6）▲具备痉挛保护，痉挛响应等级高、中、低三档可调节。触发痉挛保护，蜂鸣提醒，自动反向运转，缓解痉挛，连续触发后停止运行。
（7）▲具有至少8种预设治疗方案，有设定目标功率训练、目标转速训练功能。
（8）自动运动换向功能，可设置换向时间。具有训练过程中暂停/恢复功能。
（9）训练时间设定，调节范围3~90分钟，显示倒计时，1分钟可调。
（10）▲10.1寸彩色液晶触摸屏显示，屏幕亮度可调，屏幕旋转角度90°。
二、空气波压力治疗仪
1、主要技术参数：
（1）▲采用大屏彩色液晶图文显示，操作更方便；
（2）▲具有智能控制系统,可以快速的选择参数及操作；
（3）压力设置范围在10mmHg～200mmHg内可调，精度±22.5mmHg；且超过2kPa的持续时间应不大于3min;
[bookmark: _Toc375992464][bookmark: _Toc374633585][bookmark: _Toc374689715]（4）定时范围0～99min内（以1min为单位的设置），误差应不大于±20s;
（5）具有紧急停止产品能够卸压，输入的压力下降到30mmHg以下的时间应在4秒钟内;
（6）▲输出通道及模式：具有6个输出通道且模式≥6种,模式之间可自由组合
（7）工作时，其噪声应不大于60dB(A)；
（8）可提供在各种状态下手动解除患者压强的措施。该措施应只需一个动作就能完成，且患者压强由最大压强降至2kPa（负压降至-1kPa）的时间应不大于10s;
（9）气囊和连接管路具有良好的气密性，在设备标称最大输出压强保持1min，压降应不大于10%;
（10）连接管路具有防止接错的装置和标识；
（11）连续工作时间：治疗仪连续工作时间应能≥4h；
（12）▲仪器重新开机后具有记忆功能。
三、商务要求：
1、交付时间：合同签订30个工作日内发货。
2、地点：按采购人要求运输至指定地点。
3、包装运输：独立纸箱或木箱包装，物流运输。
4、质量保证及售后服务：
（1）中标人保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求；
（2）合同设备保质保用期按生产厂家的标准执行，上下肢主被动评估训练系统免费保修不低于1年，自验收合格之日起计算；空气波压力治疗仪免费保修主机不低于2年，附件不低于1年，均自验收合格之日起计算；
（3）质保期内非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。
（4）中标人应在接到报修后2小时内予以答复，48小时内到达采购人指定地点进行维修工作。
5、验收要求：
（1）验收按国家有关的规定、技术标准规范和投标文件载明的技术参数指标、性能等进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人、中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担，验收期限相应后延。
（2）如果合同设备在运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由中标人承担。
6、保密：保护项目的商业机密和敏感信息，不向第三方泄露、传播或利用该信息。
[bookmark: _GoBack]7、违约责任：中标人严格按照承诺的出货交期、产品质量及售后服务条款进行履约，如有违约情况，中标人应依法承担相应责任。
8、付款方式：
（1）货到安装、验收合格后,中选人凭以下材料提交付款申请：①合同复印件；②采购人指定人员签字确认的验收调试合格报告；③中选人开具的正式发票。采购人在收到付款申请资料60日内支付中选人100%的货款。
（2）如因非采购人原因导致的当期货款未能准时到账，具体支付时间由双方共同协商解决。
（3）采购人在规定时间内向财政部门提出支付申请即视为采购人已经按期支付（具体的付款审批时间和支付时间以财政部门为准）。如因政策影响使拨款未能及时到位的，不得以此为由不履行（或不完全履行）合同规定的义务。

