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1. 具有温控系统，控温精度高，性能稳定。                                                                                                                                                                                           
2.能智能控制，具有超温报警、自我诊断、温度、时间调节控制功能；
3.具备≥6级风速调控功能，确保不同培养物的循环风速需求，避免风量过大造成样品挥发；
4.工作室内配置≥8W的紫外线杀菌灯，保证纯净的培养环境；
5.设备腔体内标配220V电源插座，能在箱体内直接接入其他设备使用；
6.具有制冷系统，能持续无霜运行；
7.具有来电恢复功能，保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失；
8.控温范围：0-60℃
9.波动度≈±1℃
10.37℃时的均匀度≈±1.5℃
11.输入功率≈500W
12.定时范围：0-9999min。
13.外尺寸：不大于580×570×1070

